
Zeitschrift: Mitteilungen aus dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung und
Hygiene = Travaux de chimie alimentaire et d'hygiène

Herausgeber: Bundesamt für Gesundheit

Band: 84 (1993)

Heft: 5

Artikel: Détermination du méthyle mercure dans le poisson de mer par
chromatographie en phase gazeuse = Quantification of methyl mercury
in fish using gas chromatography

Autor: Dafflon, O. / Gobet, H. / Koch, H.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-982148

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 02.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-982148
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


Trav. chim. aliment, hyg. 84, 557-565 (1993)
Présenté le 6 juillet 1993. Accepté le 12 juillet 1993

Détermination du méthyle mercure dans le poisson de mer
par Chromatographie en phase gazeuse

Quantification of Methyl Mercury in Fish Using Gas Chromatography

O. Dafflon, H. Gobet et H. Koch
Office vétérinaire fédéral, Liebefeld-Berne

Introduction

La toxicité du mercure dépend de sa structure chimique. Les composés organo-
mercuriels sont hautement toxiques. Le législateur se propose de maintenir à un
niveau aussi bas que possible la charge de la population en substances potentiellement

dangereuses pour la santé. Au cours des dernières années,.divers Etats ont
réglementé les teneurs en métaux lourds des denrées alimentaires. Afin d'éviter que
ne soient importées en Suisse des denrées alimentaires refusées par d'autres pays
étant donné leurs teneurs trop élevées en métaux lourds, l'Office fédéral de la santé
publique a fixé, en tant qu'instructions provisoires, les concentrations maximales
de mercure à 0,5 et 1,0 mg/kg (1) suivant la sorte de poisson.

Dans le poisson, le mercure est métabolisé en grande partie sous forme de

méthyle mercure (-HgMe) (2), lequel est lié préférentiellement aux fonctions thiol
(-SH) des chaînes latérales des peptides ou aux ponts disulfure (-S-S-) des chaînes
polypeptidiques.

La détermination du -HgMe dans les matrices biologiques a été décrite par de
nombreux auteurs. Les techniques les plus récentes citées dans la littérature sont la
Chromatographie en phase gazeuse (GC) avec colonnes à remplissage et détecteurs,
à capture d'électrons (ECD) (3-4), à plasma induit par micro^ondes (MIP) (5) ou
par spectrométrie d'absorption atomique (AAS) (6). Les méthodes GC-ECD et
GC-AAS ont été testées. La méthode par GC-AAS n'a pas donné satisfaction. En
effet, avec un GC équipé d'une colonne capillaire OV-17, d'un détecteur AAS à

flamme et d'une cuvette à quartz, la limite de détection d'une solution standard de
chlorure de méthyle mercure (ClHgMe) était de 200 ng Hg/ml ou 1 ng Hg en
quantité absolue (volume injectée: 5,0 pl de ClHgMe). La limite de détection par
rapport à la matrice se situait à 0,5 mg/kg. Cette limite ne nous permettait pas de
doser le Hg de façon sûre dans le domaine de la valeur limite (0,5 et 1,0 mg/kg). La
méthode par GC-ECD a été retenue et modifiée pour le dosage de routine.
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Partie expérimentale

Réactifs

Acide chlorhydrique fumant, 37% p.a. (Merck 317). A diluer avec H2O à une
concentration finale de 1:1 (v/v).
Toluène p.a. (Merck 8325).
Carbonate de sodium p.a. (Merck 6392).
Chlorure de méthyle mercure (ClHgMe) à 1000 mg/1 Hg (Alfa Products 88036).
Hexachlorobenzène (HCB) à 1000 mg/1 (Dr. Ehrenstorfer E141600, Augsburg/Al-
lemagne).
Solution standard de ClHgMe à 10 mg/1 Hg. Diluer 1,0 ml de ClHgMe à 1000 mg/1
Hg, dans 100 ml de toluène.
Solution standard interne à 10 mg/1 HCB. Diluer 1,0 ml d'HCB à 1000 ml, dans
100 ml de toluène.
Solutions de calibrage à 100 pg/1 Hg et 100 mg/1 HCB.
Mélanger 1,0 ml de solution standard (10 mg/1 Hg) avec 1,0 ml de solution standard
interne (10 mg/1 HCB). Diluer à 100 ml avec du toluène.

Appareillage

Gaz chromatographe, HRGC 5160, Carlo-Erba
Détecteur à capture d'électrons (ECD), source radioactive au Ni63, Carlo-Erba
Intégrateur, Chromatocorder «SIC», System Instruments Co. Ltd.
Centrifuge, Heraeus, type Zeta 17, tête de centrifuge diam. 12 cm. Mixeur, Polytron,
Kinematica
Mélangeur mécanique Heidolph, Promax 2020.

Mode opératoire

Traitement de l'échantillon

Dans un verre à centrifuger de 100 ml, peser 5,0 g de matrice homogénisée, 20 g
d'acide chlorhydrique 1:1. Mixer pendant 3 min avec polytron, jusqu'à l'obtention
d'une fine suspension. Peser immédiatement dans un tube à centrifuger en teflon
5,0 g de suspension. Centrifuger à 12000 tours/min pendant 10 min à 5 °C. Décanter
la phase surnageante dans un verre à centrifuger de 100 ml avec rodage. Ajouter
20 ml de toluène et 200 pl de standard interne (10 mg/1 HCB). Agiter vigoureusement

avec le mélangeur mécanique à l'abri de la lumière pendant 15 min. Centrifuger
pendant 3 min à 4000 tours/min. Pipeter 1,0 ml d'extrait dans un flacon d'injection
«Vial». Ajouter une pointe de spatule de carbonate de sodium et injecter immédiatement.
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Conditions chromatographiques

Température de l'injecteur:
Température du détecteur:
Programme de température:
Gaz porteur:
Bottom-Split-flow:
Septum-purge:
Make up:
Technique d'injection:
Colonne de séparation:

Volume injecté:

260 °C
315 °C
100 °C (7 min) - 290 °C (49,9 °C/min)
H2, 2,0 ml/min
30,0 ml/min
8,0 ml/min
N2, 150 KPa
Splitless (10 s)
Silice fondue, colonne capillaire DB-5
60 m • 0,25 mm, épaisseur du film
25 pm, J & W
1,0 pl

Résultats et discussion

Dosage du mercure organique

La méthode proposée a nécessité la modification de 2 facteurs essentiels par
rapport à ceux citée dans la littérature: le «Clean-up» et la colonne capillaire.

Clean-up

Le méthyle mercure (-HgMe) lié à la matrice est hydrolysé en milieu chlorhy-
drique et libéré avec formation de chlorure de méthyle mercure. Ce sel soluble en
milieu aqueux est séparé de la matrice par centrifugation à froid. La phase aqueuse
est ensuite extraite avec du toluène. L'extrait ainsi obtenu ne nécessite pas de

nettoyage supplémentaire et peut être directement injecté. Cette technique de

«Clean-up» très simple permet d'éliminer la plupart des protéines et des graisses.
Après plus d'une centaine d'injections d'extraits, cette technique de «Clean-up» n'a
pas occasionné de perte de sensibilité du détecteur.

Choix de la colonne

Contrairement à la colonne remplie, la colonne capillaire (DB-5) facilite la mise
en oeuvre de la méthode de dosage, car elle ne nécessite pas une activation de la
colonne par le chlorure de mercure (HgCla). Elle permet aussi une bonne résolution
du pic de ce composé et une bonne séparation de celui du solvant.

La figure 1 présente le chromatogramme d'un échantillon positif. Dans les
conditions chromatographiques utilisées, on identifie:

— le chlorure de méthyle mercure (pic no 1): temps de rétention (tr) 6,1 min
— le standard interne (HCB) (pic no 2): (tg) 14,4 min.
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Calibrage

La calibrage de l'intégrateur s'effectue au moyen d'une solution de calibrage
contenant 100 (tg/1 de chlorure de méthyle mercure et 100 p.g/1 d'une solution
standard interne de HCB (fig. 2).

Le contrôle de la linéarité de la réponse du détecteur a été effectué pour des
concentrations usuelles de travail de 10 à 100 pg/1.

HCB

ClHgMe

L

Fig. 1. Chromatogramme d'un échantillon
positif (0,35 |ig/kg).
(Conditions chromatographiques
voir partie expérimentale)
Pic 1 chlorure de méthyle mercure
Pic 2 hexachlorobenzène

(standard interne)

Fig. 2. Chromatogramme d'une solution de

calibrage de chlorure de méthyle
mercure contenant: 100 pg/1 Hg et
100 pg/1 HCB (standard interne).
(Conditions chromatographiques
voir partie expérimentale)
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Limite de détection

La limite de détection de la méthode GC-ECD est de 2,0 pg Hg en quantité
absolue et de 0,040 mg/kg par rapport à la matrice. La limite de détection a été
calculée à l'aide de l'équation suivante:

3 • hauteur du bruit de fonds
:—: — * quantité [X] injecteehauteur de la quantité [X] injectee

Equation 1. Calcul de la limite de détection de la méthode.

Le rendement de l'extraction du chlorure de méthyle mercure avec le toluène
dépend du rapport volumique acide chlorhydrique/toluène (fig. 3). Dans les
conditions expérimentales utilisées (voir mode opératoire) et un coefficient de 0,25
(rapport acide chlorhydrique/toluène), le rendement de l'extraction est >95%.

Taux de récupération

Le taux de récupération a été contrôlé par addition directe de 100 pg/kg de
chlorure de méthyle mercure dans un échantillon exempt de ce composé. Les
résultats sont résumés dans le tableau 1.

ng Hg/ml

120

100

80

60

40

20

0
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Rapport HCl/toluène

Fig. 3. Effet du rapport de volume acide chlorhydrique/toluène à partir d'une solution
standard de chlorure de méthyle mercure (100 ng/ml de Hg) dans acide chlorhydrique
fumant/eau 1:1.

(Conditions chromatographiques voir partie expérimentale)
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Tableau 1. Taux de récupération du chlorure de méthyle mercure dans le poisson
par GC-ECD
(Conditions chromatographiques: voir partie expérimentale)

Chlorure de

méthyle
mercure ajouté

(hg/kg)

Retrouvé x
(moyenne)

(n 5)
(M-g/kg)

Sr
écart type

(M-g/kg)

CVr
écart type

relatif

Taux de

récupération en
% de l'ajout

100 85,66 5,13 5,98 85,7
* CVr écart type relatif en pourcent de la moyenne.

Stabilité des solutions de chlorure de méthyle mercure

Les solutions mères et les solutions de calibrage doivent être protégées de la
lumière, afin d'éviter la décomposition du chlorure de méthyle mercure par les

rayons UV. Ces solutions sont renouvelées tous les 2 jours.

Effet de mémoire

On n'a pas observé d'effet de mémoire avec les conditions chromatographiques
présentées dans la partie expérimentale.

Dosage du mercure total

Pour la détermination du mercure total dans les matrices biologiques, on utilise
une méthode par digestion en milieu alcalin avec du permanganate de potassium.
La quantification se fait par la méthode AAS avec vapeur froide (7). Cette méthode
a été partiellement modifiée. En effet, lors de la digestion dans les conditions
proposées, il n'est pas possible de contrôler la température du mélange réactionnel,
car le chauffage s'effectue directement sur des plaques chauffantes. Aussi, le taux
de récupération de chlorure de méthyle mercure n'a-t-il pas été effectué. Avec la
méthode actuelle, le mélange réactionnel est chauffé dans un bain-marie équipé
d'une agitation mécanique, avec un gradient de température variant entre 20 °C et
95 °C et un temps de chauffage de 2 heures. Le taux de récupération avec du chlorure
de méthyle mercure est proche de 90%.

Le tableau 2 permet de comparer les résultats d'analyse de différentes sortes de

poisson par la méthode:

— AAS (7) modifiée, détermination du mercure (Hg) total;
— GC-ECD, détermination du méthyle mercure (-HgMe).

Il permet également de confirmer l'existence du méthyle mercure dans le poisson
et de quantifier dans quelles proportions ce dernier est présent. On constate que la

majeure partie du mercure présent dans ces différentes matrices est métabolisé sous
forme de méthyle mercure.
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Tableau 2. Comparaisons des résultats d'analyse de différentes sortes de poisson
par la méthode:
AAS (7) modifiée, détermination du mercure total (Hg);
GC-ECD, détermination du méthyle mercure (-HgMe)
(Conditions chromatographiques: voir partie expérimentale)

Hg (M-g/g)

Désignation Méthyle mercure Mercure total
GC-ECDa AAS

Veau de mer 0,66 0,68
0,54 0,58

Thon 0,40 0,43

Thon rouge 0,50 0,65
0,09 0,10

Requin 0,43 0,42
0,35 0,40
0,49 0,48

a Moyenne de 3-5 déterminations,
k

Moyenne de 2 déterminations.

Rapport d'examen 1992

La figure 4 résume les résultats du dosage du mercure total dans les poissons
suivants: anguille, saumon, perche, esturgeon, requin et espadon (Méthode AAS
avec vapeur froide (7) modifiée). On constate que 8,33% des échantillons analysés
dépassent la tolérance de 1,0 mg/kg fixée par l'Office fédéral de la santé publique.

(mg/kg)

Fig. 4. Rapport d'examen 1992 du Hg total dans 180 échantillons de chair de poisson importé
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Résumé

Une méthode par GC avec détecteur à capture d'électrons et séparation sur colonne
capillaire est décrite pour le dosage du méthyle mercure (-HgMe) dans le poisson. Le mode
opératoire proposé, simple et rapide, peut être utilisé en analyse de routine. Les ajouts de
chlorure de méthyle mercure donne un taux de récupération relativement élevé (85,7%). La
limite de détection (2,0 pg) en quantité absolue est bonne. Dans les différentes sortes de
poissons analysés, la plupart de mercure est métabolisé sous forme de méthyle mercure.

Zusammenfassung

Diese Methode beschreibt ein gaschromatographisches Verfahren (ECD, Kapillarsäule)
zur quantitativen Bestimmung von Methylquecksilber (-HgMe) in Fisch. Es handelt sich um
ein unkompliziertes schnelles Verfahren, welches in der Routineanalytik angewendet werden
kann. Die Resultate mit gespikten Proben ergeben eine recht gute Wiederauffindung (85,7%)
und eine tiefe analytische Nachweisgrenze (2,0 pg). In den analysierten verschiedenen
Fischproben liegt der grösste Teil des Quecksilbers als Methylquecksilber vor.

Summary

A GC-method with an electron capture detector and separation on capillary column is
described for the analysis of methyl mercury (-HgMe) in fish. The proposed procedure is

very simple, rapid and can be used for routine purposes. The results of spiked samples give
a relatively good recovery (85.7%). The absolute detection limit (2.0 pg) is low. In the various
types of fish analysed, the mercury is nearly totally metabolised to methyl mercury.
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